健常高齢者を対象としたゴールドマン圧平式眼圧計、アイケア、アイケアプロ、ノンコンタクト眼圧計、トノペンＸＬの一致性 by Kato, Yoshitake
  
論 文 内 容 要 旨 
 
Agreement among Goldmann applanation tonometer, 
iCare, and IcarePRO rebound tonometers; non-contact 
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諸言 
緑内障は本邦における失明原因の 1位で 40歳以上の邦人の有病率が 5%と高く、眼科で最も重
要な疾患のひとつである。緑内障は高眼圧が悪化要因とされており、眼圧測定は眼科診療におい
て非常に重要な検査である。眼圧測定法としては Goldmann applanation tonometer (GAT)が
















intraclass correlation coefficients(ICC(1.1))で算定した。5種眼圧計間の眼圧値差(inter-device 
differences)は repeated measure analysis of variance と the Bonferroni comparison testで評
価した。5種眼圧計間の眼圧値の一致性(inter-device agreement)は ICC(3.1)および Bland 





23.6±1.13mm であった。GATは平均 14.0±2.8mmHg、iCare は平均 11.6±2.5mmHg、IcarePRO
は平均 12.6±2.2mmHg、NCTは平均 13.6±2.5mmHg、Tonopen は平均 13.7±4.1mmHg であっ
た。iCare では眼圧が低く測定される傾向にあり、inter-device differences は iCare と他の眼圧
計間で有意差を認めた。 intra-device agreementは ICC値で 0.881～0.975と非常に良好であ
った。inter-device agreement は ICC値で GAT、iCare、IcarePRO、NCTの間では 0.576～0.700
と良好であったが、 Tonopen と他の眼圧計間では 0.201～0.384と低かった。Bland Altmann
解析では Tonopen と他の眼圧計との差の標準偏差は 3.81～4.20mmHg とばらつきが大きく、
inter-device agreement は低かった。CCTは GAT、IcarePRO、NCTに対して、それぞれ
r=0.28,0.26,0.43、p=0.025,0.042,0.000 で NCTが最も CCTと強い相関を認めた。CC、ALは
各眼圧値との相関は認めなかった。                                                                                                                                                                                                                         
 
まとめ 
高齢者では iCareは GATよりも眼圧値が低く出る傾向にある。高齢者では Tonopenは他の眼
圧計との差にばらつきが大きいため、測定には注意が必要であると考えられる。 
 
